
• 개 요 : 생체물질이새포에직접접촉함으로써나타나는세포독성측정

• 시험세포 :  HUVEC (Endothelial cell, 내피세포),A75R (혈관평활근세포)

• 시험기간 : 샘플시료당5일

• 측정항목 : 생체물질에의한세포독성을발광기법을통해 측정함

• 측정장비 :  GloMax® Discover Multimode Microplate Reader
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생체재료 생체적합성
-세포독성실험 (직접 접촉 시험)
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2. 평가프로토콜

• 내피세포 및 평활근세포의 세포 독성평가를 통해 생체재료에 적합한 시험물질 스크리닝 가능

• 세포배양기술을 이용하여 생체재료의 생체적합성 결정

[GloMax microplate reader]

• 배양된세포에 직접생체재료를넣은 후세포독성을확인하기위해발광시료를처리하여배양한후발광측정

장비를이용하여 발광정도를측정하여세포생존율을확인한다.
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